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Feladatunk

• 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet* - A berendezések 
üzemeltetésének sugáregészségügyi minőség-ellenőrző 
felügyeletét az NNK látja el.
• Módszertani útmutatók kidolgozásával támogatja a 

minőségbiztosítási program kialakítását
• Ionizáló sugárzást létrehozó berendezéseken első 

használatbavétel előtt átvételi vizsgálatot végez
• Majd évente (kétévente) vagy üzemképességet befolyásoló 

karbantartáskor állapotvizsgálatot végez
• A vizsgálatokról nyilvántartást vezet

*az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri 
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól 



Módszertani útmutatók, kiadványok

• Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések üzemképességéről…

• Klinikai auditok lefolytatásához…

• A kormányhivatalok sugáregészségügyi feladataik ellátáshoz…

…az NNK a szakmai útmutatókat kidolgozza és elérhetővé teszi.

Elérhető:

Emlőszűrés és klinikai mammográfia technikai minőségbiztosítási kézikönyv 
(EFOP 1.8.1-VEKOP-15-2016-00001. sz. projekt)*

Kiadása folyamatban:

Útmutató az átvételi és állapotvizsgálatok, valamint az állandósági vizsgálatok 
elvégzéséhez (OAH ABA MMT-37/18 sz. pályázat)

* https://szures.nnk.gov.hu/portal/Tartalmak/Szakmai-
informaciok/Emloszures/Kiadvanyok/Formanyomtatvanyok



Érintett berendezések
Csontsűrűségmérő 
röntgenberendezések

Intervenciós és/vagy angiográfiás
átvilágító röntgenberendezések

SPECT/CT/PET

Intraorális fogászati 
röntgenberendezések

Kórtermi, gördíthető felvételi 
röntgenberendezés

Gamma-kamera

Panoráma- és cephalometriás
röntgenberendezések

Ernyőképszűrő (SEF, MEF) 
röntgenberendezések

SPECT

Fogászati CBCT
röntgenberendezések

Mammográfiás 
röntgenberendezések

PET

Röntgenszimulátor CT berendezések
Felületi- és mélyterápiás 
röntgenberendezések

Felvételi- és rétegfelvételi 
röntgenberendezések

CT szimulátor
Brachyterápiás besugárzó 
(HDR/LDR)

Átvilágító röntgenberendezések SPECT/CT Kobaltágyú

Felvételi- és átvilágító 
röntgenberendezések

PET/CT Gammakés

C-íves sebészeti 
röntgenberendezések

PET/MR Lineáris gyorsító



Átvételi vizsgálatok
számának alakulása 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mammográfia 34 6 5 15 25 8 9

Panoráma/CBCT 91 58 77 66 124 98 61

CT 46 7 5 6 16 25 11

Átvilágító (DSA, SKE, Int.) 188 23 17 27 51 50 26
Felvételi 
röntgenberendezések 132 11 33 7 33 34 16

Mobil ( kórtermi) 80 6 6 3 3 34 175

Vizsgálatok száma: 571* 111* 143 124 252 249 298

*A megrendelt vizsgálatok száma van feltüntetve. 2015-ben a megrendelések több  
mint fele 2016-ben lett teljesítve.



Kórtermi röntgenberendezések

COVID-19 okozta változások, 
nehézségek:

• Nőtt az átvételi vizsgálatok száma

• Korlátozások: belépési és 
védőruházati

• RTG berendezések azonnali 
üzembehelyezése a Covid
osztályokon

• Berendezések „ajándékozása” -
dokumentációk elkavarodása



Átvételi vizsgálatok

Megrendelés Iktatás

• Felkészülés a 
mérésre

Időpont 
egyeztetés

• Telepítés 
időpontja

• Helyi személyzet

• Gépkocsi, sofőr

• Szabad 
műszerek, 
szabad ember

Mérés (2-4 h)

• Szoftver 
kezelhetősége

• Helyi személyzet 
hozzáértése

• Ismert-e a 
berendezés

Kiértékelés, 
jegyzőkönyv 

kiadás (3-4 h)

• Elmentett 
DICOM adatok 
értékelése

• 2 fő „teljes” munkaidőben

• Kb. 210 munkanap, átlagosan 200 mérés

Az elmúlt 3 évben 50+ új CT telepítése (csere vagy teljesen új beszerzése)

Vizsgálatok menete



CT berendezés



A vizsgálataink során az esetek kb. 10%-ában
találunk valamilyen hiányosságot, pontatlanságot
a gép működésében, melyekre javító
intézkedéseket szoktunk javasolni.

• Fénymező és a sugármező nem esik egybe

• Hibás automatika (AEC)

• Hibás AEC programozás

• Nem lineáris dózisnövekmény



Állapotvizsgálatok 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerint 
évente, egyes esetekben 2 évente* 
szükséges felmérni az ionizáló sugárzást 
kibocsátó berendezések állapotát.

Jelenleg nem végzünk ilyen 
méréseket… Miért?

• Évente több mint 4000 mérés

• Személyi feltételek hiánya 

• Tárgyi feltételek (gépkocsi és vezető, 
iroda, műszerezettség)

• Egészségügyi szolgáltatók hozzáállása

*Intraorális fogászati röntgenberendezések; Kórtermi és gördíthető 
röntgenberendezések; Csontsűrűségmérő berendezések



Jelenleg

• Műszerek, eszközök beszerzése: kis lépésekben halad, 
pályázatokkal

• Munkaerő: 4 fő felvétele 2021-ben
• Nehezítés: felvétel van, de jelentkező?

• Betanítás

Megoldás a jelenlegi helyzetre

• Rendelet módosítás? – gyakoriság csökkentése, kampányszerű 
mérések, más laborok bevonása NNK felügyelettel

• Fizikus a kórházakban?

Vagy

• Kis lépésekben, szakaszosan elkezdeni →2022-ben elsőkörben 
mammográfiás, CT és intervenciós röntgenberendezések 
állapotvizsgálata kezdődne.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

toth.nikolett@osski.hu


